血流調節因子の生物学的効力試験法の検討（その2） by 篠田 雅人 et al.
血流調節因子の生物学的効力試験法の検討（その2
）





























































































































































































































Mean±s．d．＊ 14．8±1．8 25．6±2．9 33．9±1．4 40．6±2．0 46．8±2．0
＊　Standard　deviation
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Fig．5．　Relation　between　Dose　of　Kallikrein　and　Re－
　　　sponse　of　Blood　Flow．
　　　An㎞瓠：DOg．7．O　kg
　　　Activity　of　kallikrein：1．3u／ml．
1V．反応の再現性におよぼす測定時間の影響
　カリクレイン溶液の0．01，0．02，0．04，0．08，0．16
mlを同一個体に投与した場合，手術後の時間経過の反
応量におよぼす影響について薬物投与開始後4時間ま
で検討した（Fig．6）．いずれの投与量においても，測
定開始後3時間の範囲では反応量に大きな差は認めら
れなかった．
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Fig．6．　Reappearance　of　Re駆）onse　and　T㎞e　after　Oper一
ation．
Animal：Dog　7．Okg
Activity　of　kallikτein：13　u／mL
●一一一一一●　Dose　of　kalliklein：0．01　m1，
o－o　　　　”　　　　：0．02ml、
△一一一一±　　　　　‘’　　　　：0．04m1、
ト『▲　　　　　”　　　　：0．08mL
÷〉一一一一一’『●　　　”　　：0．16m1、
V．投与液量の影響
　ブタ膵臓アセトン乾燥粉末3．2gを生理食塩水40mlで
抽出してその炉液を生理食塩水で4倍希釈したものを
原液とし，この原液をさらに生理食塩水で2，4，8，
16，および400倍希釈して、原液の0．025mlと同一効力
になるように各希釈液の液量を計算し，0．05，0．1，0．
2，0．4，10mlを投与して各々の反応を比較したが各々
の希釈液では反応量に差は認められなかった（Fig．7）．
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Fig．7．　Volume　Effbcts　on　the　Responses　at　Administr－
　　　ation　of　the　equal　Ka胆krein　Activity（0．25　u）
VI．同一部位の反復使用による影響
　第一日目の測定終了後，ガラス製カニューレを出血
しないようにブルドックで押えた動脈からはずし，テ
フロン管（直径2㎜）を血管に挿入して固定し，血液
が流れるようにする．その後で表皮を縫合して，イヌ
は移動ケージ中に休息させた．翌日，ペントバルビタ
ールの25－30mg／kgを投与して麻酔した後に，前日に
使用した動脈を露出し，テフロン管をはずし，ガラス
製カニューレを挿入して，ふたたび灌流回路を作り，
血流を測定した．このように同一部位の血管を翌日使
用した場合には，ヘパリン溶液を投与しても，測定中
に血栓を生じやすくなり，カニューレから血栓を除く
ために，カニューレを交換する回数が多く，また，べ
一 スラインも乱れを生じ測定は困難であった．
　　　　　　　考　　　察
　実験動物としてイヌとウサギを比較すると観血法に
おいても，非観血法の場合Dと同様にイヌが優れてい
た．ウサギはヘパリンの消費量が犬の4倍も多く，ま
たFig．2に示したようにカリクレインに対する感受性
も低いことから，本実験の使用には無理と考える．な
お，観血法では血栓が生じるのを防ぐためにヘパリン
を投与し，さらにカニューレに附着した汚れが血栓の
原因となるので重クロム酸一硫酸混液で汚れを除いた，
灌流回路に使用したゴム管は市販のものでは注射針の
穴から出血し易いので点滴用の肉厚ゴム管を使用した，
＿86＿
観血法では血管の長さ4㎝程度露出されれば測定が
可能であるが，非観血法では薬物投与のための動脈細
管が必要であるので，測定に使用する動脈の部位に制
限がある．血管露出までの操作，血管に制限のないこ
とで観血式は優れている．また，観血式はイヌの前肢
動脈においても可能であったが，股動脈の露出が簡単
であることから，観血法による血流測定方法の基礎的
実験は主としてイヌの股動脈を用いて検討した．
　灌流回路の始めと終りでは投与した薬物が安定な物
質では投与部位による差は生じないと思われるが，血
液中に分解酵素あるいは阻害物質が存在する物質は投
与部位により反応に差が生じると思われる．カリクレ
インによって遊離されたキニンは血液中のキナーゼに
より分解される3）そこで，カリクレインを投与して，
反応の投与部位の差による影響を検討したのが，Tab・
leIである．カリクレインによって遊離したキニンは
1分後から減少するといわれているので即本実験の灌
流回路の長さではキナーゼの影響は認められないもの
と考えられるが，灌流回路の長いものではキナーゼの
影響が表われる可能性があり，注意を要する．
　同一用量の薬物を反復投与した場合の反応量は3時
間変化を認めず，観血法は再現性において，非観血法
より優れていることを認めた．しかし，翌日の反復測
定は非観血法ならば可能であったが，観血法では血栓
匿翌｛霊二］　　一一一　・一・一一　「
のために困難であった．血栓の出現はヘパリンの投与
により予防したが，1時間毎の投与では，まだ血栓を
生じるイヌもあり，一度血栓を生じると以後も短時間
で生じやすくなる．
　少量の試料を精密に測定する場合は最少0．Ol3uまで
測定可能である観血法が優れており，多量の試料を長
時間に測定する場合にはすでに報告した非観血法Dが
優れていることを認めた．
　　　　　　　　結　　　論
1）電磁血流計を用いて観血法により血流量の変化を
測定するには測定動物としてイヌが適当であり，その
測定部位は股動脈が最適である．なお，ウサギは薬物
に対する反応性が弱く，測定動物として不適当であっ
た．
2）カリクレイン溶液は灌流回路のどの部位に投与し
ても血流増加効果に差を認めなかった．
3）カリクレイン溶液を投与した場合，0．013－0208
uの間で，用量と血流増加反応の間に有意な直線関係
が認められた．
4）観血法による血流測定法は比較的微量の血流増加
物質の効力試験法として有効である．
（Received　September　2，1972）
3）M．Rocha　e　Silva：A肌1V｝7　Acα〈L　Sci．104，190（1963）．
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